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HU Elektromos szonikus fogkefék

Fontos biztonsagi utasitasok

OLVASSA EL FIGYELMESEN ES A KESOBBI FELHASZNALASOKHOZ

IS ORIZZE MEG!

« Afogkefétidds, testi és szellemifogyatékos személyek, illetve a késziilék
hasznalatat nem ismerd és hasonld készulék Gzemeltetéseinek
a tapasztalataival nem rendelkezd személyek csak a készulék hasznalati
utasitasat ismerd és a készlilék hasznalataért felelésséget vallald
személy felligyelete mellett hasznélhatjak.

« A készllék nem jaték, azzal gyerekek nem jatszhatnak. A felhasznal6
altal végrehajthato tisztitasi és karbantartasi miveleteket gyerekek
fellgyelet nélkiil nem végezhetik el.

« A sérllt halozati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerel§
szakember cserélheti ki. Ellenkez6 esetben a készlilék aramuitést
okozhat. A késziiléket sérult halozati vezetékkel hasznalni tilos.

« A késziilék rogzitend6 vagy feldllitandé részeit ugy kell rogziteni vagy
felallitani, hogy azok ne tudjanak a vizbe esni.

« A késziulék csak a tipuscimkén feltlintetett biztonsdgos
torpefesziiltségrél lizemeltethetd.

« A fogkefe akkumulator feltdltéséhez csak az eredeti halozati
toltéallvanyt, vagy az USB kabelt is tartalmazo toltétokot hasznalja
(tartozék). Ne hasznaljon nem eredeti tartozékokat. A toltéallvanyt
csak a tipuscimkén feltiintetett tapfesziltség értékeivel megegyez6
elektromos halozathoz szabad csatlakoztatni. A toltétokkal kulsé,

5V-o0s === USB aljzatrél lehet a késziilék akkumulatorat feltolteni.

» A fogkefével fogat és foginyt lehet tisztitani. A késziiléket a rendeltetésétél eltéré célokra
hasznalni tilos.

= A fogkefét és a tartozékait ne tegye ki kdzvetlen napsiités vagy széls6séges hémérséklet
hatasainak, illetve azt ne tegye forré helyre, nyilt ldng vagy mas héforrasok (tlzhely, kélyha
stb.) kozelébe.

» A toltéallvanyt stabil és vizszintes feliiletre helyezze le.
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» Ha a toltéallvany véletlenll vizbe esett, akkor el6bb a halézati csatlakozodugét hizza ki a fali
aljzatbdl, majd huzza ki a tolt6allvanyt a vizbdl és szaritsa meg.

= A toltétokot Ovja viztdl. A toltétokot flirdékad, zuhanyozo, mosdd kozvetlen kozelében ne
hasznalja, illetve toltétokot folyd viz alatt tisztitani vagy obliteni, tovabbé vizbe martani tilos.

» A toltdallvany halozati vezetékét és a csatlakozodugét, valamint az USB kébelt tartsa szaraz
allapotban.

= A fogkefét csak szobahémérsékleten hasznalja, toltse fel és tarolja. A fogkefét forrd vizbe
martani tilos.

v A sterilizalé kamraval is ellatott utazd tokban az UV lampa a sterilizalas kozben felmelegszik.
AZ UV lampa és kdrnyezete a sterilizalas utan egy ideig még meleg marad. Ne fogja meg a forré
felileteket. Ugyeljen arra, hogy a sterilizélas kézben a szell6zteté nyilasok ne legyenek letakarva.

» Amennyiben a sterilizalasi folyamatot meg kivanja ismételni, akkor a két sterilizalasi ciklus
kozott legalabb 10 percig hagyja hdlni az UV [ampat.

» A sterilizal6 kamraval is ellatott utazé tokot ne hasznalja, ha az UV ldmpa a tok kinyitasa utan
is vilagit, az UV [ampa megsériilt, vagy ha a tokbol fist illetve kellemetlen szag aramlik ki. Az
UV ldmpa altal kibocsatott sugarzas kdros az emberi szemre és bérre. A sterilizal6 kamraval is
ellatott utazé tokot gyerekek altal elzart helyen tarolja.

» Higiéniai okokbdl a fogkefe fejet csak egy felhasznalé hasznélhatja. A fogkefe fejet 3 havonta
cserélje Ujra, illetve korabban, ha fogkefe fej mar elhasznalddott. Kizardlag csak eredeti fogkefe
fejet vaséroljon.

» Ha a fogkefét gyerekek hasznaljak, akkor addig kell a sziil6i felligyeletet biztositani, amig
a gyerekek el nem sajatitjak a fogkefe biztonsagos és helyes hasznalatat.

= Ha az elmult két honapban fogaszati vagy fogsebészeti kezelésen esett at, akkor a szénikus
fogkefe hasznélatardl konzultéljon a fogorvosaval.

» Ha a fogkefe hasznalata utan a foginye vérzik, és a vérzés a fogkefe egy hetes hasznalata utan
sem szlinik meg, akkor errél konzultéljon a fogorvoséval.

» Ha a fogkefe hasznalata fajdalmat vagy kellemetlen érzést okoz, akkor errél konzultaljon
a fogorvosaval.

= Ha a felhasznal6 testébe szivritmus-szabalyozé vagy mas orvosi implantatum van bedltetve,
akkor a fogkefe hasznalatardl konzultaljon az implantatum gyartéjaval.

» A késziilék tisztitasat és karbantartasat, a tisztitassal és karbantartassal foglalkozo fejezetben
leirtak szerint hajtsa végre. A fogkefét és a tartozékokat mosogatogépben nem szabad elmosni.

» A haldzati csatlakozdédugét tilos a vezetéknél fogva kihuzni a fali aljzatbdl, a m(ivelethez
a csatlakozddugédt fogja meg. Ellenkez6 esetben a vezeték vagy az aljzat megsériilhet.

» A fogkefét vagy a tartozékait atalakitani és médositani tilos.

» Ha a fogkefén, a téltéallvanyon (a haldzati vezetékén), a toltétokon, az UV ldmpan vagy az
USB kabelen sériilés van, akkor a késziiléket ne hasznalja. A sériilt utazé toltétok vagy USB
kabel helyett vasaroljon eredeti tolt6tokot vagy kabelt. A toltéallvany haldzati vezetéke nem
cserélhet6 ki. Ha a toltéallvany megsériilt vagy meghibasodott, akkor vasaroljon uj toltéallvanyt.
A késziilék javitasat a markaszerviznél rendelje meg. A sériilt vagy meghibasodott tartozékok
helyett Uj tartozékokat szintén a markaszervizben vasarolhat. A késziiléket ne prébalja meg
sajat er6bél megjavitani. A készllék illetéktelen megbontésa esetén a termékhiba felelésség
és a garancia megsz(inik.
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Elektromos szonikus
HU fogkefék

Hasznalati utmutato

Akésziilék els6 hasznalatba vétele eltt olvassa el a hasznalati itmutatot, akkor is, ha hasonld
késziilékek hasznalatat mar ismeri. A késziiléket a jelen hasznalati itmutatoban leirtak szerint
hasznalja. A hasznalati Gtmutatot 6rizze meg, késobb is sziiksége lehet ra.

Legaldbb a termékhiba felel6sség (illetve garancia) idétartama alatt javasoljuk az eredeti
csomagolas (kartondoboz és egyéb csomagoléanyagok), a pénztéri bizonylat, a termékhiba
felelésségre vonatkozo gyartoi nyilatkozat vagy a garancialevél megérzését. Javasoljuk, hogy
szallitas esetén a késziiléket az eredeti dobozaba csomagolja vissza.

A FOGKEFE ES TARTOZEKAI
A1

Fogkefe fej* A5 Tisztitasi modot kijelz6 LED diodak
A2 Ergonomikus késziilékhaz A6  LED kijelz6, miikodés és tltés kijelzés
A3 Fogkefe be/ki kapcsolé A7 Toltéallvany
A4 Tisztitési mdd kapcsold A8 Halozati vezeték

A kivalasztott tisztitasi modtol figgéen A9 Utazo toltétok, sterilizalo kamraval
arezgésszam 31000, 41000 vagy A10 USB kébel
48000 rezgés/perc.

*Megjegyzés:
A csomagolas tartalma: 2 késziilék, 4 fogkefe fej, 1 toltéallvany és 2 Uti toltétok,
sterilizalé kamraval.

A STERILIZALO KAMRAVAL ELLATOTT UTAZO TOLTOTOK
RESZEI

B1 Fedél

B2 Fogkefe fej tarolo
B3  Sterilizdl6 kamra
B4 Fogkefe fej tarolo

B5  Késziilék térold
B6 Toltéegység
B7  USB micro aljzat

A FOGKEFE FEJ FEL- ES LESZERELESE

= Afogkefe fej A1 fel- és leszerelése el6tt a késziiléket kapcsolja ki.

= Afogkefe fejet A1 feliilrél hiizza a fogantyubol A2 kialld tengelyre.
= Afogantyu végérsl A2 hizassal vegye le a fogkefe fejet A1.

A KESZULEK FELTOLTESE

» A fogkefébe Li-ion akkumuldtor van beépitve, amely lehetévé teszi a vezeték nélkiili
tizemeltetést.

Afeltoltés el6tt a késztiléket kapcsolja ki.

. TOLTES A TOLTOALLVANYBAN
A toltdallvanyt A7 stabil, sima és vizszintes feliletre allitsa fel, majd a halozati vezetéket A8
csatlakoztassa a fali aljzathoz (100-240 V).
Akésziilék hazat fellilr6l helyezze a télt6allvanyra A7 (lasd a D. abrat). A téltés kozben az A6
LED piros szinnel vilagit, az A5 LED diddak be- és kikapcsolnak. Az akkumulétor teljes feltoltése
utan az A6 LED di6da szine kékre valt &t, az A5 LED diodak kikapcsolnak. A téltés befejezése
utan a toltéallvanyt A7 valassza le a halézatrol.

Megjegyzés:

@] Azels6 hasznalatba vétel el6tt, illetve ha a késziiléket hosszabb ideig nem hasznalta,
akkor az akkumulatort legalabb 15 6ran keresztiil tolteni kell.
A fogkefe els feltdltése soran (vagy ha a késziiléket hosszabb ideig nem
hasznalta), akkor az A6 LED kijelz6 nem azonnal kapcsol be (akér 10 perc is eltelhet
a bekapcsolasig).

Teljesen feltoltott akkumulatorral a késziilék koriilbelil 180 6ran keresztiil hasznélhato. Tehat
ha naponta kétszer 2 percig mos fogat, akkor a késziiléket kb. 45 napig nem kell feltolteni.

. TOLTES AZ UTAZO TOKBAN
Az A9 utazo tokot szaraz és sima feliiletre helyezze le. Nyissa ki a B1 fedelet, a késziiléket A2
tegye a B3 tartoba (igy, hogy a B4 tolt6egység csatlakozzon a késziilék A2 aljan Iévé aljzathoz.
A B1 fedelet nyitva lehet hagyni (vagy le lehet zarni).
Az A9 télttokot fesziiltség alatt Iévé USB aljzatrdl (szamitogép, powerbank, adapter stb.)
lehet tolt6fesziiltséggel ellatni. Ehhez a B5 USB micro aljzathoz csatlakoztassa az USB kabelt
A10, a kdbel mésik végét pedig dugja a tépfesziltséget szolgaltato aljzatba.
A tapfesziiltség csatlakoztatasa utan, az A9 tolt6tokban megkezdédik a késziilék
akkumulatoranak a feltltése. Az A9 toltétokban (amely rendelkezik B3 sterilizalo kamraval),
atoltés kozben a fogkefe fejet A1 is lehet sterilizalni. A sterilizélashoz a B1 fedelet be kell zarni.
A sterilizél6 kamra B3 hasznalatarol részl bben a fogkefe fej sterilizalasaval foglalkozo
fejezetben olvashat.
Az akkumulator feltoltésének a befejezése utan az A9 toltGtokbol hizza ki az USB kabelt.

N

UTMUTATO AZ AKKUMULATOR HOSSZU ELETTARTAMANAK
A MEGORZESEHEZ

» Az akkumulétor hosszu élettartamahoz ajanljuk, hogy:
- az atort (késztiléket) szobahomérsék|
csokkenti az akkumulétor élettartamat.

- ne hagyja sokaig lemeriilt 4llapotban az akkumulatort,

- ne toltse fel minden hasznalat utan az akkumulatort.

- na meritse le teljesen az akkumulatort.

1 tarolja és toltse fel. Amagas hémérséklet

A KESZULEK HASZNALATA

» Ahasznélatba vétel el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy megfeleléen Gsszeszerelte-e a késziiléket.
Afogkefe sortét ned be és tegyen ré fogkré Afogkefét az A3 gomb megnyomasaval
kapcsolja be.

-

. AFOGMOSAS HELYES TECHNIKAJA

Afogmosast a fels6 fogsor jobb oldalan kiviil kezdje el. A fogkefével elolrél hatrafelé haladjon.
Afogkefe sortéket 45°-0s szogben vezesse a fogsoron, az ihy mentén (lasd a C. abrat). Révid
ide-oda mozgatassal tolja a fogkefét tovabb a kévetkezé fogra. A jobb oldali kiilsé fogmosas
utén a fogkefét htizza &t a fogsor belsé oldalara. Ismét el6Ir6| htrafelé haladjon a fogkefével.
A fogkefe dolésszogét a fogak dllasa szerint allitsa be. Az els6 és felsé fogak belso tisztitasa
kozben a késziilék fogantyujat A2 tartsa fliggéleges helyzetben, a fogkefe fej A1 csticsa felfelé
alljon. A kovetkezd Iépésben a fogak ragofeliileteit tisztitsa meg.

A fentiek figyelembe vételével tisztitsa meg a jobb alsé fogsort, a bal felsé majd a bal alsé
fogsort, valamint az 6ssze fog ragofeliiletét is. Az els6 és alsé fogak belso tisztitasa kozben
akeésziilék fogantyujat A2 tartsa fliggéleges helyzetben, a fogkefe fej A1 csticsa lefelé alljon.

ATISZTITASI MOD BEALLITASA

Az A4 gomb nyomogatésaval valasszon a kévetkez6 tisztitasi modok kozil: CLEAN (normal
fogmosas), WHITE (fogak fehéritése), POLISH (fogak fényesitése), MASSAGE (masszirozas) és
SENSITIVE (érzékeny fogak tisztitdsa). Uzemeltetés kizben az A6 LED didda vilagit. A bedllitott
tisztitasi modot az A5 diodak kozil a kapcsolddo LED jelzi ki. Az utolso bedllitott tisztitdsi
modot a késziilék a kikapcsolds utan is megjegyzi. Ez azt jelenti, hogy a késziilék a bekapcsolas
utdn azt a tisztitasi modot kapcsolja be, amelyet a kikapcsolas el6tt hasznalt.

CLEAN: hagyoményos (normal) fogmosashoz. WHITE: intenzivebb tisztitas, fogfehéritéshez.
POLISH: fogpolirozas, a fogak fényesitéséhez. MASSAGE: fogmosas és foginy masszirozas
kombinacioja. SENSITIVE: érzékeny fogak mosasahoz.

~

4PACER FUNKCIO

A késziilékbe egy idokapcsolo is be van épitve, amely az automatikus kikapcsolasig
30 mésodpercenként révid idére lekapcsol, hogy figyelmeztesse, a fogkefét mésik fogsor részre
kell athelyezni. Ezzel biztositja, hogy az elméletileg négy részre osztott fogsor egyenletesen
lesz megtisztitva.

w

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLAS FUNKCIO

Akésziilék 2 perc tizemeltetés utan automatikusan kikapcsol. Ennyi id6 a fogorvosok szerint
elegendé a szonikus fogkefével torténd fogmosashoz.

A fogkefe kikapcsolasa utan A5 és az A6 LED diédak néhanyszor felvillannak, majd
kikapcsolnak.

>

A fogmosas befejezése utan a késziiléket kapcsolja le, majd a tisztitas és karbantartas
fejezetben leirtak szerint a késziiléket és tartozékait tisztitsa meg. Majd allitsa vissza
a toltdallvanyra A7, vagy tegye el az utazétokba (A9). Az utazétokba valé behelyezés el6tt
afogkefe fejet A1 hiizza le a fogantyurél A2.

TISZTITAS ES KARBANTARTAS

= Higiéniai okokbdl a fogkefét minden hasznalat utan meg kell tisztitani.

Atisztitas megkezdése elGtt a késziiléket kapcsolja ki.

A fogkefe fejet A1 alaposan dblitse le foly6 langyos viz alatt, arrél tavolitson el minden
lerakodast és fogkrémet. Amennyiben fogfehérité szert is hasznal, akkor a fogkefe A1 sértére
cseppentsen folyékony szappan, majd a fogkefe fejet alaposan oblitse le folyo langyos viz
alatt. Hetente legalabb egyszer a fogkefe fejet A1 huizza le a késziilékrél A2, és folyoviz alatt
mossa el azt a részt is, ahol a fej a A2 fogantyihoz csatlakozik.

Afogantyut A2 ovatosan &blitse le folyd langyos viz alatt, majd toriilje szarazra vagy szaritsa
meg.

Ha sziikséges, akkor a toltéallvanyt A7 benedvesitett ruhaval torélje meg, majd torélje
szrazra. Ugyeljen arra, hogy a halézati vezeték csatlakozédugéjét ne érje viz vagy nedvesség.
Az A9 utazdtokot vizbe martott és jol kicsavart ruhdval torélje meg, majd torélje szérazra. Az
A9 utazotokot foly6 viz alatt tisztitani vagy obliteni, illetve vizbe martani tilos.

A tisztitashoz abraziv anyagokat, olddszereket stb. tartalmazo tisztitdanyagokat hasznalni
tilos. Ezek a feliileteken maradandé sériiléseket okozhatnak.

A FOGKEFE FEJ STERILIZALASA

= Minden hasznalat utan a fogkefe fej A1 sterilizalhato a B3 sterilizalo kamraban. A fogkefe
fejet Uigy tegye a B2 vagy a B4 taroldba, hogy a fogkefe sortéje az UV lampa felé nézzen
(Iasd az E. brat). A sterilizalas el6tt a fogkefe fejet A1 alaposan mossa meg és széritsa meg.
Az utazo tokot A9 csatlakoztassa a tapfesziiltséghez (asd a toltéssel foglalkozo fejezetet), és
afedelet B1 zarja le. A fedél B1 lezarasa utan az UV lampa bekapcsol és megkezdi a sterilizélast
8 perc muilva a sterilizalas befejezédik, az UV lampa kikapcsol. Ha sterilizalas kozben a fedelet
B1 kinyitja, akkor az UV lampa automatikusan lekapcsol. Ha tjabb fogkefe fejet A1 kivan
sterilizéIni, akkor varjon 10 percet, amig az UV lampa leh(il. Az Gjabb fogkefe fej sterilizélasahoz
az USB kabelt A10 ismét csatlakoztassa a tapfesziiltséghez, és a fedelet B1 zérja le.

» Asterilizalas kézben a késziilék A2 akkumulétora is feltoltheto.
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Az UV lampa éltal kibocsatott sugérzas karos az emberi szemre és bérre. A sterilizalé kamréval
B3 is elldtott utazo tokot A9 ne hasznélja, ha az UV [dmpa a tok fedelének B1 a felnyitdsa utan
is vilagit, ha az UV lampa megsériilt, vagy ha a tokbdl fiist illetve kellemetlen szag aramlik ki.
Az UV lampa cseréjét csak markaszerviz hajthatja végre.

A FOGKEFE FEJ CSEREJE

= Afogkefe fejet A1 3 havonta cserélje Ujra, illetve korabban, ha fogkefe fej mar elhasznalodott.
Kizérolag csak eredeti fogkefe fejet vasaroljon.

= Fogkefe fejet a vasarlas helyén (az tizletben vagy az internetes aruhazban) vasarolhat.

TAROLAS

Ha a fogkefét nem fogja hasznalni, akkor a téltéallvany A7 halozati vezetékét huzza ki a fali
aljzatbdl, és a késziiléket az utazoé tokban (A9) térolja (széraz és tiszta helyen).

Az utaz6 tokot A9, a fogkefe fejjel, a toltdallvannyal A7, az USB kabellel A10 széraz és tiszta
helyen tarolja.

MUSZAKI ADATOK

Fogkefe

Akkumulator Li-ion/3,7V /800 mAh
Uzemeltetési idé (teljesen feltéltott akkumulatorrdl) kb. 180 perc
Zajszint 65 dB(A)
Védettség (viz behatolasa ellen) IPX7

Toltoallvany

Bemenet 100-240V~, 50-60 Hz, 1,4W
Erintésvédelmi osztaly. 1
Védettség (viz behatolasa ellen) IPX7
Utazé toltétok

Bemenet 5V===,500-1000 mA

A késziilék deklaralt zajszintje 65 dB(A), ami A" akusztikus teljesitménynek felel meg, 1 pW
akusztikus teljesitményt figyelembe véve.

A miiszaki adatok magyarazata

Aramiités elleni védelem:
II. osztaly. A felhasznalé aramiités elleni védelmérdl kettds szigetelés gondoskodik.

Védettség (viz behatolasa ellen):
IPX7 - a késziilék 1 méter mélyen vizbe meritve, 30 percig ellenall a viz behatolasanak.

A szbveg és a miiszaki paraméterek megvaltoztatasanak a joga fenntartva.

A HASZNALT CSOMAGOLOANYAGOKRA VONATKOZO
UTASITASOK ES TAJEKOZTATO

A hasznalt csomagoldanyagot az nkormanyzat altal kijeldlt hulladékgydjté helyen adja le.

AZ AKKUMULATOR KISZERELESE A KESZULEK
MEGSEMMISITESE ELOTT

A késziilék ajrafeldolgozésa vagy hulladékgyjté helyre valé leadasa el6tt a beépitett
akkumulétort a késztilékbol ki kell szerelni. A kiszerelés el6tt az akkumulatort meritse le. Az
akkumulator kiszerelését a kovetkezé modon hajtsa végre. A késziiléket A2 csavarja be egy
rongydarabba, majd helyezze sima és stabil feliletre. Kis kalapaccsal néhanyszor iisse meg
a késziilék A2 oldalat, a LED kijelzé A6 vonaldban. A késziiléket A2 forditsa 4t a masik felére,
és ezen az oldalon is tisse meg a kalapéaccsal, amig a késziilék A2 alsé fedele meg nem lazul
(le nem esik). A fedelet vegye le, és szerelje ki az akkumulatort. Az akkumulator kiszerelését
markaszervizre is rabizhatja. Amennyiben a késziiléket megsemmisités céljabol szétszerelték,
akkor azt mar nem szabad ismételten Gsszeszerelni és hasznalni.

AZ AKKUMULATOR MEGSEMMISITESE
Az akkumulator a kornyezetiinkre karos anyagokat tartalmaz, ezért ne dobja
azakkumulatort a tobbi haztartési hulladék kézé. Az akkumulatort elektronikai
szakiizletben vagy kijel6lt hulladékgyiijté helyen adja le Ujrahasznositésra.

AZ ELHASZNALODOTT ELEKTROMOS ES ELEKTRONIKUS
BERENDEZESEK MEGSEMMISITESE

Ez a jel a terméken vagy a kiséré dokumentacioban arra hivja fel a figyelmét,

hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobhaté a haztartasi

hulladék kozé. A megfelelé artalmatlanitashoz és Gjrafelhasznéalashoz

a terméket kijelolt gyiijtohelyen adja le. A fentiek alternativajaként az EU

orszagaiban, illetve més eurdpai orszagokban, hasonlé termék vésérlasa esetén

az elhasznalodott termék az tizletben is leadhato.

A termék megfeleld médon térténd artalmatlanitasaval On is segiti
_ megdrizni az értékes természeti eréforrdsokat, és hozzéjarul a nem megfelelé

hulladék-megsemmisités altal okozott esetleges negativ kornyezeti és egészségligyi hatasok

megel6zéséhez. A tovabbi részletekrél a helyi 6nkorményzati hivatal vagy a legkézelebbi

hulladékgy(ijté hely ad tajékoztatast.

Az ilyen tipust hulladékok nem megfelelé6 médon torténd artalmatlanitasa esetén a helyi

el6irasok értelmében birsag szabhaté ki.

Az Eurépai Unio il (ikodé vallalk k részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kivan artalmatlanitani, akkor erre vonatkozéan

kérjen informaciokat a termék eladojatol vagy forgalmazojatol.

Artalmatlanitas az Eurépai Unié orszégain kiviil

Ez a jel az Eurépai Uniéban érvényes. Amennyiben ezt a terméket artalmatlanitani kivanja,

akkor tajékoztatasért forduljon a termék eladéjahoz vagy a helyi onkormanyzati hivatal illetékes

osztalyahoz.
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Atermék megfelel az adott termékekre vonatkozo 6sszes eurdpai unids miiszaki
és egyéb elirasnak.
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