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p.  Elektryczne soniczne szczoteczki do zebow

Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa

PROSIMY UWAZNIE PRZECZYTAC | ZACHOWAC JE NA PRZYSZLOSC.

= Osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi lub psychicznymi
oraz bez potrzebnego dos$wiadczenia i wiedzy w zakresie uzytkowania,
mogq uzywac szczoteczek do zebdw, jesli znajduja sie pod nadzorem
lub zostaty poinstruowane odnosnie uzytkowania urzadzenia
w bezpieczny sposéb i uswiadamiajg sobie ryzyko zwigzane
z eksploatacja urzadzenia.

« Dzieci nie mogg bawic sie urzadzeniem. Dzieci bez nadzoru nie moga
wykonywac czyszczenia i konserwacji przeznaczonej do wykonania
przez uzytkownika.

« Jezeli przewdd zasilajacy ulegt uszkodzeniu, jego wymiane nalezy
wykonac¢ w specjalizowanym punkcie serwisowym, aby unikng¢
pojawienia sie niebezpiecznych sytuacji. Zabrania sie uzywania
urzadzenia z uszkodzonym przewodem zasilajgcym.

« Czesci urzadzenia, ktére nalezy przymocowac lub postawi¢, nalezy
przymocowac lub postawi¢ w sposéb uniemozliwiajacy spadniecie do wody.

» Urzadzenie musi byc¢ zasilane wytgcznie bezpiecznym matym
napieciem zgodnym z oznaczeniem urzadzenia.

« Do tadowania szczoteczki do zebdw uzywaj wytacznie oryginalnego
stojaka fadujacego albo zestawu podréznego etui fadujacego
z kablem USB, ktéry jest z nig dostarczany. Nigdy nie uzywaj innych
niz oryginalnych akcesoriow. Przed podtaczeniem stojaka fadujacego
do gniazdka sieciowego upewnij si¢, czy napiecie podane na tabliczce
znamionowej odpowiada napieciu w twoim gniazdku. Etui tadujace

przeznaczone jest do tadowania z zewnetrznego interfejsu USB 5V —.
s Niniejsza szczoteczka do zebéw stuzy do mycia zebdw i dzigset. Urzadzenia nie wolno uzywac do innych
celéw, niz te, do ktérych jest przeznaczone.
» szczoteczki do zebdw ani jej akcesoriéw nie narazaj na dziatanie srodowiska zewnetrznego, ekstremalnych
temperatur, bezposredniego promieniowania stonecznego ani nie umieszczaj jej w poblizu otwartego
ptomienia i innych urzadzen lub odbiornikéw, ktére moga by¢ potencjalnym Zrédtem ciepta.
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= Stojak fadujacy umieszczaj zawsze na réwnej i stabilnej powierzchni.

= Jezeli dojdzie do zanurzenia stojaka fadujacego w wodzie, najpierw odtacz go od gniazdka sieciowego
i dopiero potem wyjmij go z wody i porzadnie wysusz.

s Podrdzne etui tadujace chron przed przedostaniem sie do niego wody. Nie odktadaj je v poblizu
pojemnikdw z napuszczonag wodg, jak np. umywalka, wanna itp., nie spryskuj je wodg, nie zanurzaj je
w wodzie ani nie je myj pod biezacg woda.

= Wtyczke przewodu zasilajacego stojaka fadujacego i kabel USB utrzymuj suchy.

» Szczoteczke uzywaj, faduj i przechowuj w temperaturze pokojowej. Nie zanurzaj jej w wodzie.

= W etui podréznym, ktére wyposazone jest w komore sterylizacji, dochodzi do zagrzewania $wietléwki UV
w czasie procesu sterylizacji. Z powodu ciepfa resztkowego pozostaje Swietldwka UV zagrzana jeszcze
przez jakis$ czas nawet po zakoriczeniu sterylizacji. Nie dotykaj zagrzanej powierzchni. Dbaj o to, by
podczas procesu sterylizacji nie zostat zablokowany otwor wentylacyjny komory sterylizacyjne;j.

s Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami procesu sterylizacji zostaw swietléwke UV przynajmniej przez
10 minut do ostygniecia.

s Etui podrdéznego z komorg sterylizacji nie uzywaj, kiedy swietlowka UV pali sie i po otwarciu pokrywy,
kiedy swietléwka UV jest uszkodzona lub kiedy ze $wietléwki wychodzi dym albo zapach spalenia.
Promieniowanie UV jest szkodliwe dla wzroku i skéry ludzkiej. Etui podrézne z komorg sterylizacji
przechowuj poza zasiegiem dzieci.

= Zpowoddw higienicznych powinna by¢ gtowica szczoteczki uzywana tylko przez jednego uzytkownika.
Gtowice szczoteczki zmieniaj zawsze po uptywie 3 miesiecy albo wczesniej, jezeli widoczne sg oznaki
zuzycia. Uzywaj wytacznie oryginalnych zapasowych gtowic.

» Jezeli szczoteczki uzywajq dzieci, podczas czyszczenia zebéw nadzoruj je, dopéki nie oswoja sobie
techniki czyszczenia.

= Jezeli w przeciggu ostatnich dwu miesiecy odbytes zabieg stomatologiczny albo chirurgiczno-
dentystyczny, skonsultuj sie z swoim dentysta w sprawie uzycia sonicznej szczoteczki do zebéw.

= Jezeli po uzyciu szczoteczki dochodzi do krwawienie z dzigset i jezeli krwawienie nie ustepuje nawet po
tygodniu uzywania, skonsultuj sie z swoim dentysta.

» Jezeli uzycie szczoteczki powoduje nieprzyjemne albo bolesne uczucia, przestan korzystac ze szczoteczki
i ten stan skonsultuj z swoim dentysta.

= Jezeli masz kardiostymulator albo inne implantowane urzadzenie, uzywanie szczoteczki skonsultuj
z swoim lekarzem albo producentem implantu.

s Czyszczenie i konserwacje wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja
i czyszczenie. Szczoteczki ani jej akcesoridw nie myj w zmywarce do naczyn.

= Stojak tadujacy odaczaj z gniazdka ciagnac za wtyczke przewodu zasilajacego, nie jednak ciggnac za
przewdd zasilajacy. Inaczej mogtoby dojs¢ do uszkodzenia przewodu zasilajacego lub gniazdka.

= Na szczoteczce do zebdw ani jej akcesoriach nie wykonuj zadnych przerébek.

» Jezeli sg szczoteczka do zebdw, stojak fadujacy, przewdd zasilajacy stojaka tadujacego, podrézne etui
tadujace, Swietldwka UV albo kabel USB jakkolwiek uszkodzone, nie korzystaj z nich. Uszkodzone podrézne
etuifadujace albo kabel USB musza zosta¢ zawsze zastgpione oryginalnym typem. Przewodu zasilajacego
stojaka tadujgcego nie mozna wymienic. Jezeli dojdzie do jego uszkodzenia, musi zosta¢ stojak fadujacy
wycofany i zastapiony oryginalnym typem. Do wymiany uszkodzonych akcesoriow i wszelkich napraw
szczoteczki do zebéw skontaktuj sie z autoryzowanym punktem serwisowym. Szczoteczki do zebéw sam
nie naprawiaj. Ingerencja w urzadzenie narazasz sie na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikajacego
z roszczen do wad gwarangji jakosci.
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Elektryczne soniczne

PL szczoteczki do zebow
Instrukcja obstugi

Przed uzyciem tego urzadzenia prosimy o doktadne zaznajomienie sig z niniejsza instrukgja,
nawet jezeli uzywaja Panstwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystac z urzadzenia tylko
tak, jak jest to opisane w instrukgji uzytkowania. Instrukcje nalezy zachowac do ewentualnego
zastosowania w przysztosci.

Minimalnie w czasie trwania roszczen z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji
zalecamy przechowywac oryginalne opakowanie transportowe, materiat opakowania, dowod
zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialnosci sprzedajacego lub karte gwarancji.
W razie transportu zalecamy zapakowac urzadzenie ponownie do oryginalnego pudetka
od producenta.

OPIS SZCZOTECZKI DO ZEBOW | JEJ AKCESORIOW

A1 Glowica szczoteczki* zebow
A2 Ergonomiczny uchwyt A6  Wskaznik LED pracy i tadowania
A3 Przycisk do wiaczenia i wytaczenia szczoteczki
szczoteczki A7 Stojak tadujacy
A4 Przycisk ustawienia trybu myciazebéw A8 Przewod zasilajacy

W zaleznosci od ustawionego trybu jest A9
predkos¢ ustawiona na 31 000, 41 000
albo 48 000 drgan na minute.

Wskazniki LED ustawienia trybu mycia

Podrézne etui fadujace z komora
sterylizacji
A10 Kabel USB
A5

*Notatka:
Czeicig opakowania sa 2 korpusy szczoteczki, 4 kocéwki szczoteczki, 1 stacja
fadujaca ze stojakiem i 2 etui podrdzne ze sterylizatorem i tadowaniem

OPIS PODROZNEGO ETUI LtADUJACEGO Z KOMORA
STERYLIZACJI

B1 Pokrywa B5 Komora do wiozenia rekojesci
B2 Komora do wiozenia glowicy szczoteczki szczoteczki

B3 Komora sterylizacji B6 Jednostka tadujaca

B4 Komora do wlozenia glowicy B7  USB micro port

szczoteczki

MOCOWANIE | ZDEJMOWANIE GLOWICY SZCZOTECZKI

= Przed mocowaniem albo zdejmowaniem gtowicy A1, upewnij sig, ze szczoteczka jest
wylaczona.

= Przymocowanie wykonaj przez zatozenie glowicy szczoteczki A1z gory na rekojesci A2.

= Pociagnieciem w kierunku od rekojesci A2 zdejmij gtowice szczoteczki A1.

LADOWANIE SZCZOTECZKI DO ZEBOW

Ta szczoteczka do zebéw wyposazona jest we wbudowany akumulator Li-lon, ktéry umozliwia
jej bezprzewodowa eksploatacje.

Przed tadowaniem zapewnij, by szczoteczka byta wytaczona.

. W STOJAKU LtADUJACYM

Stojak fadujacy A7 umies¢ na réwnej i stabilnej powierzchni i przewod zasilajacy A8 podtacz
do gniazdka sieciowego (100-240V).

Szczoteczke umies¢ od gory w stojaku A7, patrz rysunek D. Podczas tadowania pali sie
wskaznik LED A6 na czerwono i wskazniki LED A5 kolejno zapalaja sie i gasna. Kiedy tylko
dojdzie do petnego natadowania akumulatora, wskaznik LED A6 palic si¢ bedzie na niebiesko
iwskazniki LED A5 zgasna. Po zakoriczeniu tadowania odtacz stojak tadujacy A7 od gniazdka
sieciowego.

[N

Notatka:

Szczoteczke zostaw tadowac przez minimum 15 godzin przed pierwszym uzyciem
i po diugim czasie, kiedy nie korzystates z niej.

Kiedy fadujesz szczoteczke pierwszy raz albo po diuzszym czasie, moze trwac nawet
10 minut, zanim wskaznik LED A6 si¢ zapali.

= W petni natadowana szczoteczka wytrzyma okoto 180 minut pracy. Jezeli myjesz zeby dwa
razy dziennie przez 2 minuty, szczoteczka wytrzyma przez 45 dni bez koniecznosci fadowania.

N

. W PODROZNYM ETUI tADUJACYM
Etui podrézne A9 umies¢ na suchej, réwnej powierzchni. Otwérz pokrywe B1 i rekojes¢
szczoteczki A2 wioz do komory B3, tak aby koricowka jednostki tadujacej B4 wpadta w rekojes¢
szczoteczki A2. Pokrywe B1 mozesz zostawi¢ otwartg albo mozesz jg zamknac.
Do zasilania etui fadujacego A9 z interfejsu zewnetrznego USB, np. twojego komputera,
powerbanku itp., potacz USB micro port B5 z zewnetrznym interfejsem USB przy uzyciu
kabla USB A10.
Po podtaczeniu etui podréznego A9 do Zrédta zasilania ruszy proces tadowania. W etui
podréznym A9, ktdre wyposazone jest w komore sterylizacji B3, mozesz podczas tadowania
sterylizowac gtowice szczoteczki A1. Sterylizacje mozna wykonywac tylko z zamknigta
pokrywa B1. Doktadniejsze informacje o uzyciu komory do sterylizacji B3 podane s3
w rozdziale Sterylizacja gtowicy szczoteczki.
Po zakonczeniu tadowania odtacz etui podrézne A9 od interfejsu zewnetrznego USB.

ZALECENIA DOT. OSIAGNIECIA JAK NAJDLUZSZE)
ZYWOTNOSCI AKUMULATORA

= W celu zapewnienia jak najdiuzszej zywotnosci akumulatora zalecamy:

akumulator przechowywac, uzywac i tadowac w temperaturze pokojowej. Zbyt wysokie

temperatury moga negatywnie wptywac na jego zywotnosc.

- nie pozostawia¢ akumulatora zbyt dtugo w petni natadowanego albo w petni
wyladowanego.

- nie utrzymywac stale akumulatora w petni natadowanego.

- akumulatora zupetnie nie wytadowywac.

OBSLUGA SZCZOTECZKI DO ZEBOW
= Przed uzyciem upewnij sie, ze szczoteczka zostata poprawnie zmontowana. Whosie szczoteczki
zwilz woda i aplikuj na niego paste. Szczoteczke wiacz wcisnigciem przycisku A3.

-

POPRAWNA TECHNIKA CZYSZCZENIA

Zalecamy rozpoczac czyszczenie od prawej potowy gérnego tuku zebowego od strony
zewnetrznej. Podczas czyszczenia postepuj z tytu do przodu. Whosie szczoteczki przytéz
do zebow pod katem 45° w linii wokot dziaset, patrz rysunek C. Krétkimi, wolnymi ruchami
przesuwaj szczoteczke do kolejnych zebéw. Kiedy tylko umyjesz zewnetrzng strone prawej
potowy tuku zebowego, szczoteczke przesun do strony wewnetrznej tuku zebowego.
Ponownie postepuj z tylu do przodu. Wychylenie szczoteczki dopasuj do utozenia zebow.
Podczas czyszczenia wewnetrznej strony przednich zebdw trzymaj rekojesc szczoteczki A2
pionowo tak, by czubek glowicy szczoteczki A1 skierowany byt do gory. Na koniec umyj
powierzchnig dystalng zebow.

W identyczny sposob wyczys¢ prawa potowe tuku dolnego, lewa potowe tuku dolnego
aw koncu takze lewa potowe tuku gérnego. Podczas czyszczenia wewnetrznej strony zebow
przednich tuku dolnego trzymaj rekojes¢ szczoteczki A2 pionowo tak, by czubek glowicy
szczoteczki A1 skierowany byt w dot.

~

USTAWIENIE TRYBU MYCIA

Kolejnym wciskaniem przycisku A4 przetaczasz pomiedzy trybami CLEAN (zwykte mycie),
WHITE (wybielanie), POLISH (polerowanie), MASSAGE (masaz) i SENSITIVE (delikatne mycie).
Podczas pracy swieci sie wskaznika LED A6. Ustawienie trybu sygnalizowane jest odpowiednim
wskaznikiem LED A5. Ostatnie ustawienie zapisane jest w pamieci. To znaczy, ze przy kolejnym
uruchomieniu szczoteczka whaczy sie w trybie, ktdry ustawiony byt ostatni raz.

Tryb CLEAN przeznaczony jest do zwyktego mycia zeb6w. Tryb WHITE przeznaczony jest do
intensywniejszego mycia zebow (wybielania). Tryb POLISH przeznaczony jest do polerowania
zebow. Tryb MASSAGE to kombinacja mycia zebdw i masowania dzigset. Tryb SENSITIVE
przeznaczony jest do mycia wrazliwych zebow.

w

FUNKCJA 4PACER

Szczoteczka do zebow wyposazona jest w timer, ktory po kazdych 30 sekundach, az do
automatycznego wyfaczenia, na krétki czas zatrzyma prace szczoteczki i w ten sposéb ostrzeze
cie, ze powinienes rozpocza¢ mycie kolejnej czesci twojego uzebienia. W ten sposob jest
zapewnione, ze wszystkie kwadranty uzebienia bedziesz myt tak samo dtugo.

S

. TIMER WYLACZENIA AUTOMATYCZNEGO
Timer wyfaczenia automatycznego wytaczy szczoteczke automatycznie po 2 minutach pracy.
To czas zalecany przez dentystow do czyszczenia zebow szczoteczka soniczna.
Po wyfaczeniu szczoteczki kilka razy krotko zamigaja wskazniki LED A5 i A6 i nastepnie zgasna.

Po zakoriczeniu upewnij sig, ze szczoteczka jest wytaczona i wyczysc ja zgodnie z instrukcjami
podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. Nastepnie umies¢ ja z powrotem w stojaku
tadujacym A7 albo mozesz umiescic ja w etui A9. Przed wiozeniem do etui nalezy zdja¢
gtowice A1 z rekojesci szczoteczki A2.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

= Zpowodow higienicznych zalecamy czyszczenie szczoteczki do zebow regularnie po kazdym
uzyciu.

Przed czyszczeniem upewnij sig, ze szczoteczka jest wytaczona.

Glowice szczoteczki A1 dokfadnie optucz pod letnia biezaca woda, aby z niej usunac wszystkie
resztki pasty i innych zanieczyszczen. Jezeli uzywasz do mycia zebow pasty wybielajacej,
zalecamy aplikowac na glowice szczoteczki A1 krople mydta i potem doktadnie ja umy¢ pod
letnia biezaca woda. Przynajmniej raz na tydzier zdejmij glowice szczoteczki A1 z rekojesci
A2 i umyj ja pod biezaca woda w miejscu, gdzie mocowana jest do rekojesci A2.

Rekojes¢ szczoteczki A2 optucz pod letnig biezaca wodga i potem wysusz.

Jezeli zanieczyszczony jest stojak tadujacy A7, wytrzyj go zwilzona szmatkg i potem go
wysusz. Dbaj o to, by wtyczka przewodu zasilajacego nie zetkneta sie z woda lub wilgocia.
Etui podrézne A9 mozesz wytrze¢ suchg szczotka albo lekko zwilzong szmatka i potem
ostroznie je osuszy¢. Etui podréznego A9 nie spryskuj woda, nie myj pod biezaca woda ani
nie zanurzaj je w wodzie.

Do czyszczenie nie stosuj abrazyjnych $rodkow czyszczacych, rozcienczalnikow itp.
W odwrotnym przypadku moze dojs¢ do uszkodzenia powierzchni urzadzenia.

STERYLIZACJA GLOWICY SZCZOTECZKI

= Po kazdym uzyciu mozesz sterylizowac gtowice szczoteczki A1 w komorze sterylizacji B3.
Glowice szczoteczki umies¢ do komory B2 albo B4 tak, by wiosie szczoteczki skierowane
byto do swietléwki UV, patrz rysunek E. Przed sterylizacja trzeba gtowice szczoteczki A1
dokfadnie umy¢ i wysuszyc.

Etui podrézne A9 podtacz do zrédta zasilania zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale
tadowanie szczoteczki do zebdw w podréznym etui tadujacym B1. Po zamknigciu pokrywy B1
wigczy sie $wietléwka UV i ruszy proces sterylizacji. Po 8 minutach dojdzie do automatycznego
zakoriczenia procesu sterylizacji i Swietldwka UV zgasnie. Jezeli otworzysz pokrywe B1 w czasie
procesu sterylizacji, Swietlowka UV automatycznie sie wytaczy. Jezeli potrzebujesz sterylizowac¢
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kolejne glowice szczoteczki A1, zaczekaj 10 minut, zanim dojdzie do ostygniecia Swietlowki
UV. Do uruchomienia kolejnego procesu sterylizacji ponownie podtacz kabel USB A10 do
2zrodia zasilania i zamknij pokrywe B1.

Sterylizacje mozesz wykonywac jednoczesnie z fadowaniem rekojesci szczoteczki A2.
Promieniowanie UV jest szkodliwe dla wzroku i skory ludzkiej. Etui podréznego A9 z komorg
sterylizacji B3 nie uzywaj, jezeli $wietlowka UV pali sie i po otwarciu pokrywy B1, kiedy
swietldwka UV jest uszkodzona lub kiedy ze $wietldwki wychodzi dym albo zapach spalenia.
Wymiane uszkodzonej $wietléwki UV powierz swojemu autoryzowanemu punktowi
serwisowemu.

WYMIANA GLOWICY SZCZOTECZKI

= Glowice szczoteczki A1 zmieniaj zawsze po uptywie 3 miesiecy albo wezesniej, jezeli widoczne
s3 oznaki zuzycia. Uzywaj wylacznie oryginalnych zapasowych gtowic.

= Zapasowe gtowice s3 do nabycia u twojego sprzedawcy w sklepach internetowych lub
zwyktych sklepach.

MAGAZYNOWANIE

= Jezeli przez dhuzszy czas nie bedziesz korzystat ze szczoteczki, to stojak tadujacy A7 odtgcz od
gniazdka sieciowego i szczoteczke umies¢ w etui A9 w suchym, czystym miejscu.

= Etui A9 z szczoteczka, stojak fadujacy A7 i kabel USB A10 przechowuj w suchym, czystym
miejscu.

DANE TECHNICZNE

Szczoteczka do zebéw

Akumulator. Li-lon/3,7V /800 mAh
Czas pracy po petnym natad i do 180 min
Hata 65 dB(A)

Stopien ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody

Stojak tadujacy
Wejscie
Klasa ochrony (przed porazeniem pradem elektrycznym)
Stopien ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody

Podrézne etui fadujace
Wejscie

5V ===500-1000 mA

Deklarowana warto$¢ emisji hatasu wynosi 65 dB(A), co oznacza poziom mocy akustycznej
Aw stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjasnienie terminéw technicznych

Stopien ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:

Klasa Il - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym jest zapewniona za pomoca
podwdjnej lub wzmocnionej izolacji.

Stopien ochrony przed szkodliwymi skutkami wnikania wody:

IPX7 - Urzadzenie chronione jest przed szkodliwymi skutkami wnikania wody przy zanurzeniu

do gtebokosci 1 metra przez czas 30 minut.

Mozliwos¢ zmiany tekstu i parametréw technicznych zastrzezona.

WSKAZOWKI | INFORMACJE DOTYCZACE POSTEPOWANIA ZE
ZUZYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiat opakowania umiesci¢ w miejscu okreslonym przez gmine do
wyrzucania odpadu.

WYJECIE AKUMULATORA PO ZAKONCZENIU ZYWOTNOSCI
WYROBU

Przed likwidacja wyrobu albo jego oddaniem w okreslonym miejscu zbiorczym zapewnic trzeba,
by wyjety zostat z niego wbudowany akumulator. Przed wyjeciem zostaw akumulator wytadowac.
Do wyjecia akumulatora postepuj w nastepujacy sposob. Rekojes¢ szczoteczki zapakuj do
niepotrzebnego kawatka tkaniny i potéz na réwnej, stabilnej powierzchni. Przy pomocy matego
miotka postukaj kilka razy od strony bocznej po rekojesci A2, mniej wigcej w miejscu, gdzie
znajduje sie wskaznik LED A6. Rekojes¢ lekko obrdc i procedure powtarzaj, dopdki nie zluzuje
sie ostona dolna z rekojesci A2. Po zluzowaniu usuri ostone i wyjmij wbudowany akumulator.
Wyjecie akumulatora moze réwniez zapewnic autoryzowany punkt serwisowy. Jezeli wyrob zostat
juz raz rozmontowany w celu ekologicznej likwidacji, nie mozna go juz ponownie zmontowac.

LIKWIDACJA AKUMULATOROW
Akumulatory zawieraja substancje szkodliwe dla srodowiska naturalnego
iz tego wzgledu nie powinny by¢ wyrzucane razem ze zwyktym odpadem
domowym. Oddaj je do poprawne;j utylizacji w do tego celu przeznaczonych
miejscach zbiorczych.

LIKWIDACJA ZUZYTYCH URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
| ELEKTRONICZNYCH

Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszacych dokumentach oznacza,
izzuzytych produktéw elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucaé
do zwyktego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub
recyklingu oddaj takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu
odpadow. Alternatywnie w niektorych paristwach Unii Europejskiej albo innych
krajach europejskich mozesz odda¢ swe wyroby lokalnemu sprzedawcy
w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

_ Poprawna likwidacjg niniejszego produktu pomozesz zachowac cenne Zrédta
naturalne i wesprze¢ prewencje potencjalnych negatywnych wyptywéw na srodowisko naturalne
izdrowie ludzkie, co mogty by by¢ nastepstwem niepoprawnej likwidacji odpadéw. Kolejnych
informacji uzyska¢ mozesz w urzedach gminnych lub miejscach zbioru odpadow.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu natozone moga zostac kary zgodnie
zlokalnymi przepisami.

Dla pod w krajach Unii Europejskiej

Jezeli chcesz likwidowac urzadzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne
informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unig Europejska

Symbol ten obowiazuje w Unii Europejskiej. Jezeli chcesz likwidowa¢ niniejsze urzadzenie
pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzedach lub od swego
sprzedawcy.

C€

Niniejszy wyrdb spetnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, ktorymi
jest on objety.
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